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Vem kan bli hjalpt av en
skruv | huvudet??




Indikationer fOor benledare?

AHorselgangseksem/ allergier

AKroniska infektioner i hérselgangen eller mellandra
AStorahorselgange(radikalhala)

AAtresier
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ASinglesideddeafness

Omhorselnedsattningeeror paproblem medytter- eller mellanorat
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Preoperativ utredning
AAudiometri
ton, tal, ton med horapparatf@rstarknigskurva,
tal med horapparat i fritt falt, HINT
APatientenkater: EGD (GBI 1+11)

AVid behov: CT eller CBCT

AUtprovning av benledare pa band/ bygel



Talaudiogram i ljudfilt

Miitning: Utredning Bonebridge Hoger ora:  HA (egen)
Datum/sign.: 2013-08-05 / AK Vinster 8ra: HA (laneapp. Danavox 145)

Test Hoger Viinster Higer + Viinster
Resultat Brusnivd | Anm. Resultat Brusnivd | Anm, Ref‘.u]tat Brusniva | Anm.
S/N (dB SPL) S/N (dB SPL) S/N (dB SPL)
HINT
+0,8dB 65dB -0,9dB 65dB
Resultat Talnivd | Anm. Resultat Talnivd | Anm. Resultat Talnivd | Anm.
(%) (dB HL) (%) (dB HL) (%) (dB HL)
FB-ord
i brus
FB-ord
60% 65dB 4% 65dB Halv lista 76% 65dB
92% 75dB Halv lista 44% 80dB
Spondéer
Hagermans
meningar
Spondéer
(12-val)
3-siffer
Mac XII (4-
val)
Mac VIII
(2-val)

Kommentar: Vid métning med lanepparaten si kan vi inte hija volymen mer, trots att pat vill, da
det blir rundgang och bara tjuter.




Latt utprovning
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4 months




Vilka problem kan uppsta?



Vilka problem kan uppsta?

Alnfektioner
ASkruven lossnar
ASmartor




Alternativa benledare
Bone AnchoredHearingDevices

CochleaBAHAattract

MedEIBonebridge



Fordelar Nackdelar

BAHA:

enkel operation hudinfektioner
lokalbedbvning

bra forstarkning (bastoner)

BAHAattract:

Inga hudinfektioner samre forstarkning
Bonebridge:

Inga hudinfektioner MRT artefakter

storlek FMT



Bonebridge

A16 patienter opererade i Uppsala (202216)

A1 explantation(infektion)



Bonebridge

APostoperativ inkoppling efter ca 4 veckor:

Al méanad (ton, forstarkningskurva)

A3 méanader (forstarkningskurvay justering)

A6 méanader (ton, forstarkningskurva, FB, HINT)
A12 ménader

Aéarskontroller




Patientfall BB

Ensidigatresi



bilat. cholesteatomcop
Preop ho (happ): 60% FBa (laneapp: 4% FByinauralt76% FB, HINT (bir0,9
1 arpostop va(BB) 92% FB, HIN&+0,9



